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Nacho
Fácil de usar

Larga caducidad

Almacenar a Tª  ambiente

25 test/kit
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INTERPRETATION OF TEST RESULTS

POSITIVE
Two lines

Control region

Test region
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NEGATIVE
One line

INVALID
No line

1 minute

Visiting address: Danska Gränd 2, Älvsjö, Stockholm
Mail address: Box 26, 12521 Älvsjö, Sweden
Phone: +46 (0)899 00 90, Fax: +46 (0)899 20 40
info@anl.se, www.anl.se

PERFORMANCE

Analyz Strep A

Nacho
Ponga 4 gotas de Reactivo de Extracción 1 en el Tubo de Extracción

Nacho
Añada 4 gotas de Reactivo de Extracción 2 en el Tubo de Extracción

Nacho
Use únicamente hisopos estériles de Dacron o Rayon con mango de plástico como los que vienen en el kit

Nacho
Presione las paredes del tubo sobre el hisopo, para extraer la mayor cantidad de reactivo posible al sacar el hisopo del tubo

Nacho
Coloque el hisopo con la muestra en el tubo y con un movimiento circular gire el hisopo contra las paredes del tubo. Déjelo en el tubo durante al menos 1 minuto (Nunca más de 15 minutos)

Nacho
Coloque el tubo en un soporte e introduzca la tira reactiva, leer a los 5 minutos. No leer después de pasados 10 minutos

Nacho
Sostenga la tira por aquí

Nacho
Dos líneas rojas indican resultado positivo

Nacho
La intensidad de las líneas pueden variar

Nacho
TOMA DE MUESTRA




